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Fiche technique

BOP: Maladie de Creutzfeldt Jakob - Algorithme du traitement des instruments 
chirurgicaux

patient

Symptômes cliniques compatibles avec MCJ Pas de suspicion clinique de MCJ

Diagnostic de MCJ établi Suspicion de MCJ

Toutes les interventions, 
utiliser du matériel à 

usage unique

Toutes les interventions, 
utiliser du matériel à usage 

unique

Incinérer les instruments Mettre les instruments 
en quarantaine

Diagnostic confirmé

Incinérer les instruments

Maintenir la quarantaine

Diagnostic infirmé

Patient avec risque 
de MCJ

Patient n’appartenant pas à 
un groupe à risque

Intervention sans 
contact avec le 

système nerveux, 
œil, tissu lymphoïde

Procédures standard 
habituelles

Procéder à une pré 
désinfection, à une 

désinfection et à une 
stérilisation en 

utilisant des moyens 
efficaces contre les 

prions

Intervention au 
niveau du système 

nerveux central, œil, 
tissu lymphoïde

Utiliser du matériel à 
usage unique.
Incinérer les 
instruments

Aucune des mesures 
spécifiques à la MCJ n’est 

nécessaire

Diagnostic non confirmé 
mais toujours suspect


