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Désinfection des surfaces non désinfectables à l'éthanol

Meliseptol ® Wipes sensitive Mode d’utilisation Prévention pour le personnel

Les lingettes Meliseptol ® Wipes sensitive sont 
imprégnées de Meliseptol ®* Foam, détergent 
désinfectant de surface ayant une concentration faible 
en alcool (17%).
Une boîte distributrice contient 60 lingettes prêtes à 
l’emploi. 

Spectre et temps d’action
 Bactéricide : 1 min. 
 Levuricide : 1 min.
 Virucide

- Virus enveloppés HBV, HCV et Rotavirus : 1 min.
- Norovirus, Polyomavirus : 5 min.

 Mycobactericide : 3 min.

Stabilité du désinfectant après ouverture: 60 jours

* Ammonium quaternaire

Les lingettes Meliseptol ® Wipes sensitive 
sont utilisées pour la désinfection des 
surfaces non désinfectables à l’alcool, telles 
que écrans d’ordinateur, moniteurs des 
tours d’endoscopie ou d’anesthésie, tabliers 
de plomb.

Procédure
1. Mettre des gants
2. Prendre une lingette et refermer le couvercle
3. Humecter entièrement la surface et frotter 
4.  -(pour les grandes surfaces ou les surfaces 

souillées utiliser plusieurs lingettes)
5. Attendre le temps d’action, laisser sécher 

sans frotter ou tamponner
Recharge du distributeur
1. Enlever le sachet plastique vide
1. Mettre des gants
2. Ouvrir un nouveau sachet de lingettes
3. Désinfecter l’intérieur et l’extérieur du 

distributeur avec une lingette Meliseptol 
4. Placer le sachet avec les lingettes dans le 

distributeur, tirer la 1ère lingette dans 
l’ouverture du couvercle, puis visser le 
couvercle

5. Inscrire la date d’ouverture sur le distributeur

Le Meliseptol Foam pure® 
est un produit irritant 

Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Eviter tout contact avec la peau et les 
yeux :

Port de gants jetables 

Se laver les mains après le retrait des 
gants.


